
 

 

DZPZ/333/168/2017 

Olsztyn, dnia 12 października 2017 r. 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

ul. Żołnierska 180 

10 – 561 Olsztyn 

 

Do wiadomości 

 uczestników postępowania 

 

 
      

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro 

na wybór wykonawcy zadania: naprawa  strzykawki automatycznej Angiomat Ilumena, postępowanie 

DZPZ/333/168/2017 

 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie 

publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: naprawa  strzykawki automatycznej Angiomat 

Ilumena, do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:  

 

 

Czy to zapytanie ofertowe dotyczy strzykawki Angiomat Illumena o sn. CI0309C002? Ponieważ tu 

oprócz wymiany obudowy potrzebna jest diagnostyka tej strzykawki. Państwo wpisali naprawę. 

Chciałabym uniknąć sytuacji w której może okazać się, że po diagnostyce będą dodatkowe części do 

naprawy. Proszę o doprecyzowanie. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapytanie dotyczy strzykawki Angiomat Illumena o sn. 

CI0309C002. Strzykawka została już zdiagnozowana. Usterką jest zacinanie się podczas 

podawania kontrastu. 

 

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako 

modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej. 

 

 

 

 
DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE 

Irena Kierzkowska 
(Podpis osoby uprawnionej) 

 


